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 مجلس الوزراء: 

 ، عد الاطلاع ع الدستور 

عديلاتھ،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات  1972) لسنة  1وع القانون الاتحادي رقم ( -   الوزراء و

ة  2016) لسنة  14وع القانون الاتحادي رقم ( -  زاءات الإدار الفات وا ومة الاتحادية،   شأن ا   ا

عديلاتھ،  شأن سلامة المنتجات،   2018) لسنة  10وع القانون الاتحادي رقم ( -   و
لك،  2020) لسنة  15وع القانون الاتحادي رقم ( -    شأن حماية المس
س، المواصفاتشأن  2020) لسنة  20تحادي رقم (لاقانون اب المرسوم  وع  -    والمقاي

 النظام الوط للقياس، 2022) لسنة  64وع قرار مجلس الوزراء رقم (  - 

ي لنظام  الشأن   2015) لسنة 35وع قرار مجلس الوزراء رقم ( - ات تقييم المطابقةالإمارا  ،لرقابة ع ج
ناءً ع موافقة مجلس الوزراء،  -   و

 
  
  

  
  
  

  المادة الأو

ات  التعرفات   والمصط

ذا   1.1 ام  ل  القرار   تطبيق أح ة قرن  ي المو لمات والعبارات التالية المعا ا ما لم يقض سياق النص  يقصد بال م

 غ ذلك: 

 

ية المتحدة :   الدولة   الإمارات العر

  وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة    :   الوزارة

تصة  ة ا من   :    ا أي  تطبيق  ا  صلاحي ضمن  يقع  ال  الدولة  لية   ا أو  الاتحادية  ومية  ا ة  ا

ذا القرار. ام    أح

ة  ولة ا ومية سواء اتحادية   :   ا ة ح ل رس للقيام بأي  أأي ج ش ا الوزارة  و محلية أو خاصة تخول

ذا القرار.  ام  ا  أح ا المنصوص عل ا وصلاحيا ام   من م

  ن   انظمة

المركبات  

ائية ر  الك

(EVSE)  

از مخصص ل :   ذه    أو   ن  ج ائية وقياس  ر ائية من وا مركبة ك ر استقبال الطاقة الك

يجة القياس  بلاغ العميل بن ا و ذاالطاقة وتخز ذه البيانات ا نظام   و لزم الأمر ارسال 

.   الفوات
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 التحـقـق

ولو    الم

تج) النوع تقييم إجراء غ (مطابقة   تقييم إجراء  :  يت  عنھ ي  التحقق علامة تث

ادة إصدار أو/و   .التحقق ش

د النوع، تقييم تقرر  ع  بناء يصدر   قرار  :   إقرار النوع  يلالقياس  أدوات   من  النوع ذا  أن ش

اصة القانونية المتطلبات صدر بھ،  ا ادة عليھ بناء و   .نوع إقرار ش

ع :    المزود الناقل  ،المصنِّ موزع    أو  أي  أو  للمنتج  زّن  ا أو  الوكيل  أو   ِ المعُا أو  ع  مِّ ا أو  المعبأ  أو 

شاطھ أثر ع    رئ أو ون ل ون   ، أوالمنتج   خصائصفر ي ي ي أي ممثل تجاري أو قانو

اد  اضع نتج الممسؤولاً عن است ذا  ا ام    . القرارلأح

ص الطبي أو الاعتباري المستخدم    :    المستخدم   نال ذا القرار     لنظام ال ددة   الات ا  ا

العلامات  

ولوجية    الم

ا ع   :   ي ن  القانونية داة القياسأعلامات يتم تث ا لتب يفا اصة مدى اس ا  لمتطلبات ا

ة،   السار شرعات  لل التحققوفقاً  علامة  شمل  الرفض  ،و النوعإوعلامة    ،وعلامة    ، قرار 

ماية ز  ،وعلامة ا   .داة القياسأو التحفظ ع أ ،وعلامة ا

د أن التحقق من أداة القياس   :    علامة التحقق  ش ة  ت ع أداة القياس القانونية بطرقة وا علامة تث

اصة بتلك الأداة. ا للمتطلبات القانونية ا   قد تم تنفيذه وتم التأكد من مطابق

الأ طأ  ق ا

بھ  المسموح 

(MPE) 

 

طأ الأق   :   سمح بتجاوزه، لأداة القياسو ا   . ولا 

  
  الا  )2لمادة (ا

المتطلباتذا  حدد  ي ولوجية    القرار  الم والمتطلبات  ائية    ننظمة  لأ الفنية  ر الك االمركبات  لمتطلبات  س  وفقا  لمقاي
شمل    القانونية المطابقةمتطلبات  ال  والدوري  تقييم  الأو  أنظمة  ،  والتحقق  ائية  ومتطلبات  ر الك الطاقة  قياسات 
يفاء  ال تتم مقابل  الفعالة   صدار  رسوم مادية  اس يو ن اللاسل ال أنظمة ال ث من ا س ، و   ن وأنظمة    فوات

اصة لاستخدامات  المركبات ل    والاتفاقيات ا
  
  

 المسؤوليات   )3لمادة (ا
    الوزارة: 

سيق مع   ات المعنية والت ل ا ذا القرار وتخو شرعات اللازمة لتطبيق متطلبات  تتو الوزارة اصدار وتحديث ال
ادات المطابقة للأ  عة تطبيق برامج التحقق بالإضافة ا اصدار ش ات المالكة لمتا ل وا ات التخو المستوردة    نظمةج

ا تحت الاستخدام العام    قبل وضع
ولة:   ة ا   ا



 

MoIAT Classification: OPEN

من   والتحقق  الرقابة  خطط  وتنفيذ  لإعداد  المالكة  ات  ا مع  سيق  الت ولة  ا ة  ا المركبات    نأنظمة  تتو 
ائية  ر ادات المطابقة من الوزارة الك ا ع ش   من حصول

ة المالكة:     ا
ة المالكة  ذا التأكد من ع ا ن المركبات مطابقة للمتطلبات الواردة   مع    القرار والتعاون استخدام أنظمة 

ذا القرار ام  ولة لتنفيذ اح ة ا   الوزارة وا
  

يل  نظام المطابقة لأدوات القياس القانونية  )4المادة (   ال
 

والم -1 المالكة  ة  ا ع  الوزارة    زود يجب  من  مطابقة  ادة  ش ع  صول  ا من  المركبات   ننظمة  لأ التأكد 
ائية ر ي    الك الإمارا المطابقة  م  تقو نظام  يل   ال نظام  إجراءات  وفق  العام  الاستخدام  ا   وضع قبل 

)ECASالم عت  و اية    زود )  طرح  او  اد  است عن  مسؤولا  المالكة  ة  المطابقة    أنظمةوا ادة  ش ع  حاصلة  غ 
ذه ا شمل عدم السماح باستخدام  حق للوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية ال  ا من الأسواق.   لأنظمةو  او 

ا من قبل   -2 ف  ة مع ادة تقييم مطابقة صادرة عن ج يل  نظام المطابقة يجب ان يتم تقديم ش لغايات ال
ق (  ددة  الم ذا القرار: 1الوزارة وفقا لأحد نماذج المطابقة التالية وا   ) من 

 B+F 
 B+D 
 H1 

ا دولياً مثل:   -3 ف  ة مع ادة تقييم المطابقة للنوع المقر صادرة عن ج ون ش  يجب ان ت
ولوجيا القانونية وفقا للمواصفة  -  ادات اقرار النوع الصادرة عن المنظمة الدولية للم  . OIML G22ش

ية  -  ات المعينة الأورو ية   (Notified Bodies)ا   . (EU Directives)وفقا للأدلة الأورو

 
 

ولوجية:      )5(المادة    المتطلبات الم
  
  

  وحدات القياس      3.1
ائية الفعالة بإحدى وحدات القياس التالية : ر   يجب ان تقاس الطاقة الك

  (Wh/KWh/MWh/GWh) واط/ ساعة، كيلو واط/ ساعة، ميجا واط / ساعة، جيجا واط ساعة
  

شغيلية الإسمية  3.2   الظروف ال
شغيلية الاسمية  دول (تحدد الظروف ال و وارد  ا   ) 1كما 

  ) 1جدول ( 
الالمدى /   الكمية    ا
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دد  دد الاس (1) ال إذا   .من قبل الشركة المصنعة fnom حيث يتم تحديد ، ± % 2  (fnom) ال
ون   واحد،حددت الشركة المصنعة أك من تردد اس   ا يجب أن ت يف يتم تص

دد ات ال شغيل عبارة عن مجموعة من جميع ف   .ظروف ال
ي را د الك دد   ا ائية  ن لأنظمةللتيار الم ر  المركبات الك

Unom  د  القيمة الاسمية   ل
Unom, 0.9 × Unom to 1.1 × Unom 
 

ائية  نللتيار المستمر لأنظمة  ر   المركبات الك
رج  ى قيمة  ي ا اع قيمة من اد ا ر د الك   ا

ي    التيار  ى  (Ist)التيار الابتدا ا  (Imax)والتيار الأق  (Imin)والتيار الأد من  يتم تحديد
  قبل المصنع 

ى   (Itr)ان لا تقل قيمة التيار الانتقا  يجب      (Imin)عن قيمة التيار الأد
DC  DC  AC  AC  Mode  

≤ 0.10 Imax  ≤ 25 A  ≤ 0.10 Imax  ≤ 5.0 A  Itr  
> 500 A  ≤ 500 A  > 80 A  ≤ 80 A  Imax  

 
  
  

power factor ≥ 0.9   (1)معامل القدرة  
رارة و محدد من قبل الم  ا رارة كما  د الأع لدرجة ا ى ا ا د الأد   ع  صنمن ا

رارة من القيم:  ى لدرجة ا د الأد  يجب ع المصنع تحديد ا
−55 ºC, −40 ºC, −25 ºC, −10 ºC, +5 ºC 

ر  د الأع لدرجة ا   رة من القيم: ايجب ع المصنع تحديد ا
+30 ºC, +40 ºC, +55 ºC, +70 ºC, +85 ºC.  

  
ة  ة يجب ع المصنع تحديد  الرطو ئة ال تم تصميم فيما يتعلق بالرطو يف الب  انظمةتص

: أنظمة المركبات  ن ا كما ي ائية ل ر   الك
H1  ا لمواقع المغلقة:  ا اثف مياه و ا   ا ال لا يتعرض ل سقوط امطار  مياه او ت

ون جليد     او ت
H2  ا ا  قد  ال  واقع المغلقة :  الم اثف المياه او  يتعرض ل ا المياه من مصادر   ت

  غ الامطار  
H3   : مواقع مفتوحة ذات ظروف مناخية متوسطة  

سبة لـ(Harmonics)  (1) التوافقيات دد  ن نظام البال عملبالتيار الم يح   ن نظام ال يجب أن  ل  ش
ھ أقل من   شو د التغذية ال ون ج مل أقل من 10عندما ي ا ل ھ ا شو ٪  3٪ وال

  مؤشرات التوافقيات  من 
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سبة لـ  (ripple) 2) التموج تطلبات الواردة   الم  يجب أن يتوافق التموج الناتج مع :DC EVSE بال
س  IEC 61851-23المواصفة   ا ترددات   EVSE  يجب أن يق فقط الطاقة ال ل

رتز  2تصل إ     كيلو 
مل    load   (1) وزن ا

balance    
عمل نظام ال ن  حالة نظام ال ل  ن متعدد الاطوار يجب ان    يح ش

  نظام  مع أي 
MMQ (3)   سبة ل   ساعة /كيلو واط 0.1عن  MMQيجب ان لا تزد قيمة   AC EVSEبال

سبة ل    كيلو واط /ساعة 1عن   MMQيجب ان لا تزد قيمة    DC EVSEبال
(1)  
(2) 
(3)  

   AC EVSEتنطبق فقط ع 
 DC EVSEتنطبق فقط ع 

ا  MMQقيمة وضع علامة باذا لم يتم    يجب تحديد

  
  
  

  متطلبات الدقة   3.3
  

   .C أو B أو A من من القيم التالية EVSE يجب ع الشركة المصنعة تحديد فئة دقة 3.3.1
يع  .1 ددة  ظل   EVSE يجب تصميم وتص طأ المسموح بھ للفئة ا د الأق ا طأ ا بحيث لا يتجاوز ا

شغيل المقدرة    .ظروف ال
يع .2 شوش عندما تتعرض  EVSE يجب أن يتم تصميم وتص   لا تحدث أخطاء حرجة بحيث   لل

   
  تدفق الطاقة   اتجاه 3.3.2
عةالشركة ال اذا حددت  .1 ي الاتجاه ،  EVSE أن صا ل   يتم ذلك  يجب أن    EVSEقادرة ع تدفق الطاقة ثنا ش

ل من متوسط  ذا الدليل لتدفق الطاقة    بمتطلبات يفي وأن   والسالب الموجب الطاقة تدفقيح مع 
ن.    كلا الاتجا

   .EVSE المصنعة لـ عليمات الشركة حسب يتم تحديد قطبية تدفق الطاقة  .2
سبة لـ .3 ش متوسط  AC EVSE بال املة خلال دورة واحدة ع الأقل   إ الطاقة تدفق،  ظية المت القدرة ال

دد الاس   من ال
ون يجب أن  .4   حفظ النتائجو قادر ع قياس  تدفق الطاقة الموجب والسالب   EVSE ي
يل الطاقة  .5 لات مختلفة. يتم  ا   يجة السلبية وضع يجة الإيجابية والن ون الن ل وحيث ت يح ش

 . يللل .يجب ع الشركة المصنعة تحديد الطرقة المستخدمة
  
  

يف نظام الحدود    3.3.3 ا وفقا لتص  نالأخطاء المسموح 
ون  طأ الفع للقياس يجب ان ي دول (ا ددة  ا طأ المسموح بھ ا دد  ) 2ضمن حدود ا حسب مجال التيار ا

ون  ون  )MMQكمية القياس الصغرى ( قيمةوفقا ل الأقلع قيمة الطاقة  عندما ت عمل    نشغيل نظام ال و
شغيل الطبيعية   وفقا لظروف ال
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دول   ) 2رقم (ا

  
  

ائية وفق مواصفات محددة عند ملاحظة :  ر   0.9اك من  قدرة معاملعمل المركبات الك
  
  
ا   دود ا   3.3.4    لعوامل التأث ع القياسات المسموح 

  
طأ المسموح بھ يجب ان لا  طأ الأق المسموح بھ  يزد انحراف ا و محدد   التأثلكميات قيمة ا التالية وفقا لما 

 : و    OIML G 22  المواصفة  
رارة  عامل ت -   أث درجة ا
ي  -  ن الذا  ال
د ( -  دد فقط)  نال لأنظمةالتغ  ا  ذات التيار الم
دد  التغ   -  دد فقط)  نال لأنظمة(ال  ذات التيار الم
د والتيار (لأنظمة ال -  دد فقط)  نالتذبذب  ا  ذات التيار الم
ي الاطوار فقط)  -  اس اطوار التيار (للتيار ثلا ع  ا
شال -  دد  شو  المنخفض) الناتج عن الموصلية (ال
سية المستمرة   -  ثية المغناط  مصدر خارمن ا
ال المغناط  -  دد ا  من مصدر خار للتيار الم
رومغناط  شعاعات اا -   ال الك
ة  -  ددات الراديو  ال
زة الإضافية المساندة  -   الأج

  
شوش المسموح بھ   3.3.5   تأث ال

  
عمل نظام ال ائية  نيجب ان  ر شوش ضمن ظروف العمل الطبيعية   (EVSE)للمركبات الك وعدم  بحيث يتحمل ال

داول  أخطاء حدوث  شوش للعوامل الواردة  ا تج  ، بحيث  OIML G 22 من المواصفة  (5,6,7)ناتجة عن ال لا ي
شوش  حدود اختبارات عند اجراءأخطاء حرجھ  شوش البي وال ي وال را شوش الك ي ال اني ذه  المي ددة   ا

داول.    ا
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  التحملية   3.4

ائية   ننظام ال يجب تصميم ر ولوجية ع      EVSE للمركبات الك ا الم صائص ا  فاظ ع الاستقرار ال ل
ا  ة إعادة التحقق ال تحدد ي سنوات إذا لم يتم تحديد  لوزارةامدى ف شرط أن اأو ثما ون قد،  ا   ي تم تركي

يح وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة  ل  ش ا  ا واستخدام ية ا بخصوصوصيان  .للاستعمال لشروط البي
 
  
  ن  ال نظاممتطلبات  4

تصة  4.1 ة ا ل معاملة بخصوص التعرفةالبيانات التا ع الأقل يجب ان تحدد ا  :وذلك ل
 كمية الطاقة المقاسة .1
ان ذلك ممكنا)( نالمستقبلة من قبل نظام الكمية الطاقة  .2  ان 
 سعر وحدة القياس .3
 ن السعر الإجما لعملية ال .4

ل اختياري  ملاحظة :  ش اء و يمكن  عالتحديد التارخ ووقت البدء والان  والمركبة  با
 

  (Marking) تحديد العلامات  4.2
ل نظام   -أ : المعلومات الأساسية التالية   نيجب ان يحمل  ل وا ش   و

 إقرار النوع علامة  -1
ي  رقم الإقرار او  -2  الرقم التمي
ع  اسم -3  الصا
 سنة الصنع  -4
 الطراز -5
سلس  -6  الرقم ال
د ال -7 ) مدى ا ى والأع د الأد ي (ا ا ر  ك
ي ( -8 ا ر /تيار البدء/مدى التيار الك ى/ الانتقا ) التيار الأد  التيار الأق
دد -9  ال

رارة - 10  مدى درجة ا
 درجة الدقة - 11
 )MMQكمية القياس الصغرى (  - 12
ن  - 13  (Charging Modes)أنماط ال

  
ل وا وغ قابلة للم   -ب ش ة ومقروءة  ون العلامات مم ية وخصوصا اشعة وتتحمل اليجب ان ت بي

 الشمس
تا أيضا  إذا  -ت ون مث سلس ع جزء قابل للفك يجب ان ي يت الرقم ال ان آخرتم تث بحيث لا يمكن    م

ولوجية واص الم  فصلھ عن الأجزاء ال تحدد ا
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ا  او مايمكن وضع الرموز   -ث ون مقبولة من الوزارةعند الضرورة شا شاد  ع ان ت -IECوالامثلة  (للاس
 )  6،4 بنود  62053-52

 
 الملائمة للاستخدام  4.3

  عام:
ائية   نان يحقق نظام اليجب  4.2.1 ر ذا القرار   EVSE للمركبات الك شمل  جميع المتطلبات الواردة   ما  و

ولوجية  مجة وأدوات القياس المساندة مثل الساعة الداخلية للنظامومتطلبات المتطلبات الم   نظام ال
 

    عند نقطة الاتصال بالمركبةدرجة الدقة يجب ان تحدد  4.3.1
يح ال ت نال لأنظمة 4.3.2 التأكد من    الكيبل) يتم(مثل  الناتج عن الأجزاءعوض فقدان الطاقة طبق ت

ا وفقا للمواصفة  ةالتلبي اصة   OIML G22القياسية المتطلبات ا
 

   التعرفةمتطلبات  4.3.3
  

ة يتم تحديد يجب ألا يتغ السعر المطبق أثناء المعاملة ما لم  -1 شرعات الصادرة عن ا ذلك بال
تصة    ا

ون يجب أن  -2  بالفوات ع قياس وتخزن جميع البيانات ذات الصلة  ةقادر  نظمةالا  ت
لية تم   -3 ا للطاقة ال لات التعرفات المتعددة مساوً لة   ل الطاقة الم ون مجموع  يجب أن ي

ا أثناء   المعاملة نقل
شطًا  أي وقت أثناء   -4 ل واحد فقط  ون   المعاملة يمكن أن ي
ل جزء من المعاملة  -5 ا ل ً ون وا  :يجب أن ي

 أ) كمية الطاقة المنقولة   
ا نقل الطاقة  ة الزمنية ال تم خلال  ب) الف

 ج) اتجاه نقل الطاقة ،إن أمكن 
را للمتعامل  حال التعرفات المتعددة و د) سعر الوحدة الذي تم تطبيقھ ون ظا ذه   يجب ان ي

سع المتغ من خلال    EVSE نظام التعرفات ع ال
 
 

ا      4.2.4 ر   ي  حالة انقطاع التيار الك
ي  .1 را   يجب إيقاف المعاملة مؤقتًا  وقت انقطاع التيار الك
   :بمجرد استعادة الطاقة - .2

ان ي ، قد   المركبةقادرًا ع تحديد أنھ متصل بنفس  EVSE أ) إذا  ا ر عد انقطاع التيار الك قبل و
انت قيد  EVSE ستمر  مكن أن تكتمل المعاملة ال  ن دون إذن إضا و ل طبي   ال ش ة  المعا

  ؛
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ان  ي ،  المركبةغ قادر ع تحديد أنھ متصل بنفس  EVSE ب) إذا  ا ر عد انقطاع التيار الك قبل و
ي EVSE يجب ع  را ا انقطاع التيار الك ون ف اء المعاملة عند النقطة ال ي   إ

ن دون أي رسوم ع العميل عملية تل) قد ت وفرض  لعمليةإتمام ا EVSE يجوز لشركة  أو  ،ال
ي تعاملرسوم ع الم را دمات فقط قدمت ح نقطة انقطاع التيار الك الة   .مقابل ا ذه ا  

  المكتملةجميع متطلبات تطبيق المعاملة  
عد انقطاع التيار ث  ناف المعاملة  عذر است ي،) إذا  ا ر ي،فبمجرد استعادة التيار  الك ا ر   ھفإن الك

  دقيقة  15يتم عرض المعلومات من آخر معاملة لمدة  
  

  ا البيانات وصول ال 4.4
  

ي  ا ة المستخدمالاطلاع ع البيانات من خلال يجب ان يتاح للمستخدم ال     شاشة البيانات او واج
  

ة المستخدم   4.5   (client interface)واج
  

ات العميل    :تنطبق المتطلبات التالية ع جميع واج
انية عرضتتوفر يجب أن  -1 ل قراءتھ   فواتجميع البيانات ذات الصلة لأغراض ال إم س   نموذج 
ا،الطاقة ال يتم  يتم عرض -2 ل مستمر أو عند الطلب   نقل ش   إما 
يلات للسماح لأي إدخال مستخدم ذي صلة  -3 س     بالمعاملة؛توف ال
سبة للأ  -4 عرفة  التعرفات،متعددة نظمة بال ل  اصة ب توضيح أي كسور   و مطبقة؛يجب عرض البيانات ا

شغيل العادية فوق و عشرة  ل كب بالتعرض لظروف ال ش ا لنظام جب ألا تتأثر    .EVSE العمر الاف
 بطاقة البيان : 4.6

  يجب ان تحتوي بطاقة البيان ع الأقل المعلومات التالية:
 زوداسم المصنع / الم  .أ

 سنة الصنع   .ب
از  .ت يف دقة ا  تص
 رقم الموديل/ وعلامة إقرار النوع   .ث
سلس   .ج  الرقم ال
ى لمعدل التدفق   .ح د الأد  ا
ائية   .خ ر  بيانات الطاقة الك

  
  

ولو التحقق)  6المادة (   الم
 التحقق الأو  6.1
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عد الصيانة، يجب أن تل  ائية   ن  انظمة  لأغراض المطابقة لمتطلبات التحقق الأو والتحقق  ر  المركبات الك
ذا القرار.   جميع المتطلبات الواردة  

  
 التحقق الدوري  6.2

شمل يتم اجراء ا بحيث    :الفحوصات التالية  التحقق الدوري مرة واحدة سنو
والعلامات    -أ الأختام  سلامة  من  التأكد  صر،  ا لا  المثال  يل  س ع  شمل،  و ري  الظا الفحص 

سلسل للأداة.  رة بالإضافة إ الرقم الم ولوجية وعدم وجود عيوب ظا  الم
طأ الأعظم المسموح بھ  -ب دول  فحص ا  )   2 ( رقم  وفقا ل
ة المفعول    -ت ادة معايرة سار حاصل ع الاعتماد وفقا للمواصفة  صادرة عن مخت  التأكد من وجود ش

 ISO/IEC 17025الدولية 
ادة التأكد من   -ث از ع ش يحصول ا ادات المطابقة الإمارا يل ش   مطابقة وفقا لنظام 

  
  
ادة التحقق   6.3  ش

من   اء  الان ادة عند  ش تتضمن  ان  جب  و از  ا من  تحقق  ادة  ش ولة  ا ة  ا تصدر  التحقق  إجراءات 
سية التالية:   التحقق المعلومات الرئ

ة المالكة  -1 يانات ا  اسم و
يانات الم -2  او الوكيل التجاري  زوداسم و
 تارخ التحقق   -3
شمل:  -4 از و  بيانات ا

 يل  نظام المطابقة الوط ادة ال  رقم ش

  بيانات المصنع 

  سلس  الرقم ال

  الاسم التجاري 

   رقم الموديل 
 اسم وتوقيع الف المسؤول واسم وتوقيع معتمد التقرر   -5

 

 

ام عامة  )  7المادة (   اح
تصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من   .1 ات ا ل وا ات التخو ذا القرار دون قيام مف الوزارة أو ج لا يحول 

شرعات الأخرى. الواردة  نظمةالأ مطابقة  ا  ال ذا القرار للمتطلبات الإلزامية المنصوص عل   
ولة من قبل الوزارة.  نظمةلا يجوز إجراء عمليات التحقق للأ  .2 ات ا ذا القرار إلا من قبل ا  الواردة  
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ل المساعدة   .3 تصة  ات ا ل وا ات التخو ذا القرار أن تقدم لمف الوزارة وج شآت المعنية  يجب ع جميع الم
سر ودون مماطلة. ولة و ل س ذا القرار ب ام  نفيذ أح ا والمتعلقة ب  والمعلومات ال يطلبو

ة الواردة  قرار مجلس الوزراء رقم ( .4 زاءات الإدار ذا القرار تُطبق ا ام      2022) لسنة  64 حال مخالفة أح
 شأن النظام الوط للقياس. 

ذا القرار   .5 ام  ا بمقت أح الات ال لا يمكن معا شأن ا ة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً  للوزارة تحقيقاً للمص
ال ذا ا ند  ذلك إ الممارسات الدولية السائدة   س ه أو تطبيقھ، وللوزارة أن  لاف حول تفس  أو إذا قام ا

  
شر والسران 8المادة (   ) ال

عد  ا  عمل  ردة الرسمية و شر اللائحة  ا شر.  180ت   يوم من تارخ ال
  

  
 القرارات التنفيذية   )9المادة (

ذا يُصدر ا ام    . القرارلوزر القرارات اللازمة لتنفيذ أح
  

  ) المراجع10المادة (
 OIML G22المواصفة الدولية  - 
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ق رقم (   ) 1الم
  نماذج المطابقة 

 

 (B)نموذج المطابقة 
 Type Examinationاختبارات النوع 

وتتحقق   -1 لأداة  الف  التصميم  باختبار  المعينة  ة  ا تقوم  خلالھ  من  والذي  المطابقة  تقييم  إجراء  من  جزء  و 

ا.  ذا القرار الذي ينطبق عل ذه الأداة يحقق متطلبات  د أن التصميم الف ل ش  و

  يمكن القيام باختبار النوع بإحدى الطرق التالية: -2

د بفحص نوع الانتاج. فحص عينة ممثلة للإنتاج   -أ املة، و  المتوقع من أداة القياس ال

ا    -ب إل المشار  الداعمة  والأدلة  الفنية  الوثائق  فحص  خلال  من  للأداة  الف  التصميم  كفاية  مدى  تقييم 

د بفحص نوع التصميم.  النقطة الثالثة، بدون فحص عينة، و

ا    -ت إل المشار  الداعمة  والأدلة  الفنية  الوثائق  فحص  خلال  من  للأداة  الف  التصميم  كفاية  مدى  تقييم 

زء الأسا للأداة  3النقطة  ، بالإضافة إ فحص عينات ممثلة للإنتاج المتوقع، سواء تم الفحص ع ا

ن فحوصات نوع الإنتاج وفحص ذا النوع ب جمع  ا، و زء الفر م  نوع التصميم.  أو ا

ذه الفحوصات. ة ل ا والعينات المطلو ة المعينة بتحديد الطرقة الملائمة ال ترغب باتباع   تقوم ا
ة معينة واحدة من اختياره.  -3 ع أن يقدم طلباً لاختبار النوع   يجب ع الصا

 :   يجب أن يحتوي الطلب ع
ة المعينة باسمھ وعنوانھ أيضاً   -أ د ا ع و حال تقديم الطلب من المزود، فيجب تزو  اسم وعنوان الصا

ة معينة أخرى   -ب ذا الطلب لم يتم تقديمھ مع أي ج د مكتوب أن   ع

ق (   -ت و مو الم ). الوثائق الفنية يجب أن تجعل من الممكن تقييم مطابقة الأداة  4الوثائق الفنية كما 

ا للمخاطر. يجب أن تحدد   جب أن يحتوي ع تحليل وتقييم  مع متطلبات القرار الذي ينطبق عليھ و

ع التقييم، ا، فيما  غط ا و  التصميم، تصميم وعمل الأداة.  الوثائق الفنية المتطلبات ال تنطبق عل

 : الإضافة إ ما ذكر أعلاه، ع الطلب أن يحتوي ع ما ي   و
اجة لتنفيذ    -ث ة المعينة أن تطلب عينات إضافية عند ا عينات ممثلة من الإنتاج المتوقع، ومن الممكن ل

 برنامج الفحوصات

تم   -ج وثائق  أي  يذكر  أن  الداعم  الدليل  ذا  ع  جب  و  ، الف التصميم  حلول  كفاية  لمدى  داعم  دليل 

ق (  ا، خاصة فيما يتعلق بالمواصفات الواردة  الم امل، 3استخدام ا بال ام بتطبيق ) ال لم يتم الال

ا الفحوصات  نتائج  ع  الضرورة،  عند  يحتوي،  أن  الداعم  الدليل  ع  يجب  ع  كما  بناءً  تمت  ل 

ع، أو من قبل مخت فحوصات آخر قام   مواصفات فنية أخرى ذات علاقة من قبل مخت مناسب للصا

ع وتحت مسؤوليتھ.   بالفحوصات بالنيابة عن الصا

4-  : ة المعينة أن تقوم بما ي  يجب ع ا
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 فيما يتعلق بالأداة:
  مدى كفاية التصميم الف للأداة فحص الوثائق الفنية والدليل الداعم لتقييم      4.1

  فيما يتعلق بالعينة/العينات: 
ا      4.2 ل مطابق للوثائق الفنية وتحديد العناصر ال تم تصميم ش ا  يع التحقق من أن العينة/العينات قد تم تص

ق ( ا من المواصفات الواردة  الم ام ال تنطبق عل ا بناءً 3وفقاً للأح )، بالإضافة إ العناصر ال تم تصميم
  ع مواصفات فنية أخرى ذات علاقة

ع،  حال اختياره لتطبيق      4.3 ا، للتأكد من أن الصا إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو الإشراف ع إجرا
ق (  لول الواردة  المواصفات الواردة  الم يح3ا ل  ش ا    )، قد قام بتطبيق

ع يحقق المتطلبات الأساسية  1.4 ا، للتأكد من أن الصا إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو الاشراف ع إجرا
ق (  نة  الم ع عدم تطبيق حلول غ واردة  المواصفات المب ذا القرار، وذلك  حال اختيار الصا )،  3الواردة  

لول الواردة  مواصفات   فنية أخرى ذات علاقةواختياره تطبيق ا
والاختبارات.   1.5 الفحوصات  إجراء  فيھ  تم  س الذي  ان  الم ع  ع  الصا مع  أداة  الاتفاق  من  الأخرى  للأجزاء  سبة  بال

 القياس:
  فحص الوثائق الفنية والدليل الداعم لتقييم مدى كفاية التصميم الف للأجزاء الأخرى من أداة القياس  1.6

ا بناء ع النقطة   -5 ل الإجراءات ال تم القيام  ل  ة المعينة إعداد تقرر تقيي  ا،   4يجب ع ا ونتائج
ذا التقرر   ات  ة المعينة أن تصرح بمحتو تصة، كما أن ع ا ات ا ا تجاه الوزارة أو ا اما دون الاخلال بال

صول ع موافقة عد ا امل أو جزي،  ل  ع. ش  الصا
ع،  -6 ادة اختبار النوع للصا ة المعينة إصدار ش ذا القرار فإنھ يجب ع ا ان النوع يحقق متطلبات   حال 

والبيانات   ا  لصلاحيا لزم)  (إذا  الشروط  الفحوصات،  نتائج  ع،  الصا وعنوان  اسم  ع  تحتوي  أن  يجب  وال 

ادة اختبا ة للتعرف بالنوع الموافق عليھ، كما يمكن لش . الضرور ق او أك  ر النوع أن تحتوي ع م

ا أن تتضمن ع جميع المعلومات التالية، وال تجعل من الممكن تقييم   قا ادة اختبار النوع وم يجب ع ش
يتم  عندما  ولوجية  الم صائص  با يتعلق  ما  وخصوصا  المفحوص،  للنوع  وفقا  المصنعة  القياس  أداة  مطابقة 

ل مناسب باستخدام أساليب مناسبة: ش ا    ضبط
ولوجية لنوع الأداة    صائص الم  ا

  ( مجيات المستخدمة، ا ي لل تم، الرقم التمي ة للتأكد من سلامة الأداة (ا  الإجراءات المطلو

ارجية النظرة للنوع      ا ا ة للتحديد الأداة والتأكد من مطابق  معلومات عن عناصر أخرى ضرور

ان ذلك مناسباً    ة للتحقق من خصائص الأداة المصنعة، إذا   أي معلومات أخرى ضرور

أو مع أداة القياس    قات الأخرى  التوافقية مع الم لضمان  قات الأداة، جميع المعلومات  بم يتعلق  فيما 

ا.  نفس

ادة اختبار النوع لمدة   ون صلاحية ش ات لاحقة لـ    10ت ا لف مكن تجديد سنوات   10سنوات من تارخ الإصدار، و
ا.   ل م   ل

ادة اختبارات  ة المعينة رفض إصدار ش ذا القرار، فان ع ا  حال عدم تلبية النوع للمتطلبات المتعلقة بھ  
ة  ا إبلاغ ا . النوع كما يجب عل ل تفصي ش ب الرفض  نة س   المقدمة للطلب بذلك مب
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ذا  -7 غي يطرأ ع أداة القياس بحيث تصبح بناء عليھ غ مطابقة ل ة المعينة ع علم تام بأي  يجب أن تبقى ا

ع  بلاغ الصا القرار، كما يجب أن تحدد فيما إذا التغي الذي طرأ ع أداة القياس يتطلب مزدا من التحقيق، و

 بذلك. 

ات  -8 ادة اختبار النوع بجميع التغي ش اصة  ة المعينة ال تحتفظ بالوثائق الفنية ا ع إبلاغ ا يجب ع الصا

ذا القرار أو الظروف   ال تطرأ ع النوع المقر وال يمكن أن تؤثر ع مطابقة الأداة للمتطلبات الأساسية  

ادة، وال تتطلب القيام بف  اصة بصلاحية الش ادة اختبار النوع الاصلية.ا  حوصات إضافية ع الواردة  ش

تصة   -9 ات ا د الوزارة أو ا ة معينة تزو ل ج ادات اختبار    (Notifying Authority)يجب ع  ش ا  عة ل التا

ن الطلب. ل دوري أو ح ش ا وذلك  ا أو ألغ ا أو علق ا أو حددت مجال ا أو عدل  النوع ال أصدر

نتائج  أو  الفنية  الوثائق  أو  ادات  الش ذه  من  ة  ع  صول  ا الاخرى  المعينة  ات  ا أو  للوزارة  يحق 
ة المعينة. ا ا   الفحوصات ال أجر

الفنية  الوثائق  وملف  ا  عديلا و ا  قا وم النوع  اختبار  ادة  ش عن  ة  ب الاحتفاظ  المعينة  ة  ا ع  يجب 
ادة.  اية صلاحية الش ع، وذلك ح  ا الصا   بالإضافة ا الوثائق ال قدم

ون   - 10 لت الفنية  الوثائق  وملف  ا  عديلا و ا  قا وم النوع  اختبار  ادة  ش عن  ة  ب الاحتفاظ  ع  الصا ع  يجب 

تصة ولمدة  ات ا  سنوات من تارخ وضع الأداة  الاسواق.  10متوفرة فورا عند الطلب من ا

ن    3يمكن للمزود التقدم بالطلب وفقا للنقطة   - 11 نة  النقطت تھ 10و   8وتلبية المتطلبات المب ون مث شرط أن ت  ،

امات المزود.    بال
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 (F)نموذج المطابقة 
  المطابقة للنوع بناء ع التحقق من المنتج 

Conformity to type based on product verification.  
 
خلالھ   -1 يقوم  مطابقة  تقييم  إجراء  الواردة  النقاط  و  المتطلبات  بتلبية  ع  عن    6و  1-5و  2الصا علن  و ضمن  و

ام البند (  املة أن أداة القياس المصنعة من قبلھ، وال خضعت لأح و 3مسؤوليتھ ال )، مطابقة للنوع المقر كما 

ذا القرار.  ادة اختبارات النوع إضافة إ المتطلبات الواردة   ن  ش  مب

يع:   -2  التص

مطابقة   تضمن  ا  ومراقب يع  التص عمليات  جميع  أن  بحيث  ة  الضرور التداب  جميع  اتخاذ  ع  الصا ع  يجب 
ذا القرار  ادة اختبارات النوع إضافة إ المتطلبات الواردة   ن  ش و مب   الأدوات المصنعة للنوع المقر كما 

 التحقق  -3

طلب   أو  المناسبة،  والاختبارات  بالفحوصات  القيام  ع  الصا قبل  من  ا  اختيار تم  ال  المعينة  ة  ا ع  يجب 
ادة اختبارات النوع إضافة إ المتطلبات الواردة   ن  ش و مب ا، للتحقق من مطابقة الأداة للنوع المقر كما  إجرا

ذا القرار.    
ن للتحقق من الأدوات:  ن التاليت ع أن يختار واحدة من الطرقت   يجب ع الصا

ن بالنقطة (    و مب ل أداة، كما   ). 4التحقق من المطابقة بواسطة اختبار وفحص 

ن بالنقطة (   و مب   ). 5التحقق من المطابقة بواسطة الطرق الاحصائية، كما 

ل أداة:  -4  التحقق من المطابقة بواسطة اختبار وفحص 

المناسبة     4-1 والفحوصات  الاختبارات  إجراء  وكذلك  أداة)  (أداة  فردي  ل  ش القياس  أدوات  جميع  اختبار  يجب 
نة    ا  المواصفات المب ق ( المنصوص عل ا  المواصفات الفنية )،  3الم افئة المنصوص عل و/أو الفحوصات الم

النوع  اختبارات  ادة  ش ن   مب و  كما  المقر  للنوع  المصنعة  الأدوات  مطابقة  من  للتحقق  وذلك  العلاقة،  ذات 
ذا القرار.    إضافة إ المتطلبات الواردة  

نة    ق (  حال عدم توفر المواصفات المب ة المعينة تحديد الفحوصات المناسبة ال يجب  )،  3الم فإن ع ا
ا.    إجراؤ

ا   4-2 ا، كما يجب عل سبة للاختبارات والفحوصات ال تم إجراؤ ادة مطابقة بال ة المعينة إصدار ش يجب ع ا
ة المعينة.  ع وتحت مسؤولية ا تھ من قبل الصا ب ا، أو السماح بت اص  يت الرقم التعرفي ا   تث

ولمدة   تصة  ا ات  ا قبل  من  ا  عل ش  للتفت متوفرة  ون  لت المطابقة  ادة  ش الاحتفاظ  ع  الصا ع    10يجب 
  سنوات من تارخ وضع الأداة  الأسواق. 

  التحقق من المطابقة بواسطة الطرق الاحصائية: -5

س الدفعة      5-1 ا تضمن تجا يع والرقابة عل ة بحيث أن عملية التص ع اتخاذ جميع التداب الضرور يجب ع الصا
سة.  ش متجا ل دفعات تفت جب عليھ تقديم أدوات القياس للتحقق ع ش   المصنعة، و
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ل  3-5يجب أخذ عينات عشوائية وفقا للنقطة (    5-2 ش ا  ا جميع )، وذلك لإجراء الاختبارات والفحوصات المناسبة عل
نة    ق (فردي، وفقا للمواصفات المب ا  المواصفات الفنية ذات )،  3الم افئة المنصوص عل و/أو الفحوصات الم

ادة اختبارات النوع إضافة إ   ن  ش و مب العلاقة، وذلك للتحقق من مطابقة الأدوات المصنعة للنوع المقر كما 
مواصفات    توفر  عدم  حال  و  القرار،  ذا  الواردة   (المتطلبات  ق  تحديد  )،  3الم المعينة  ة  ا ع  فإن 

ا.    الفحوصات المناسبة ال يجب إجراؤ
ي المتطلبات التالية:    5-3   يجب أن يل الإجراء الاحصا

جودة    -أ قبول    (level of quality)مستوى  لاحتمالية  حالة 95مقداره    (level of acceptance)مناظر  مع   %

ا أقل من    %. 1عدم المطابقة مقدار

جودة    -ب قبول    (limit quality)حد  لاحتمالية  عدم  5مقداره    (level of acceptance)مناظر  حالة  مع   %

ا أقل من   %. 7المطابقة مقدار

ا أثناء     5-4 ت فشل ناء العينات ال ث ا باست ش، فإنھ يجب اعتبار جميع الدفعة موافق عل  حال قبول دفعة التفت
  الفحص.  

  ا ا، كما يجب عل سبة للاختبارات والفحوصات ال تم إجراؤ ادة مطابقة بال ة المعينة إصدار ش يجب ع ا
ة المعينة.  ع وتحت مسؤولية ا ا من قبل الصا بي ا، أو السماح بت اص  يت الرقم التعرفي ا   تث

   تصة ولمدة ات ا ا من قبل ا ش عل ون متوفرة للتفت ادة المطابقة لت ش ع الاحتفاظ   10يجب ع الصا
 سنوات من تارخ وضع الأداة  الأسواق. 

  ا الاف العمر  ون  ي ان  ع  ة  البطار نظام  ع  عمل  ال  العدادات  ع  الاختبارات  نفس  تطبيق  يتم 
 للعدادات  عشر سنوات. 

المطابقة       5-5 غ  ش  التفت دفعات  وضع  لمنع  اللازمة  الاجراءات  اتخاذ  المعينة  ة  ا ع  فإن  الرفض،  حالة   
وفقا   المطابقة  من  التحقق  عليق  المعينة  ة  ل يجوز  فإنھ  ش،  التفت لدفعات  الرفض  تكرار  حال  و  الاسواق. 

ي واتخاذ الاجراءات المناسبة.    للإجراء الاحصا
 علامة المطابقة والإعلان عن المطابقة: -6

بالنقطة      6-1 ا  إل المشار  المعينة  ة  ا مسؤولية  وتحت  ع،  الصا ع  والعلامة 3يجب  المطابقة  علامة  يت  تث  ،
ل   وذلك ع  المعينة،  ة  ل الرقم التعرفي  إ  إضافة  القرار،  ذا  ددة   النوع) ا إقرار  ولوجية (علامة  الم

ادة إعلان المطاب ن  ش ذا القرار. أداة مطابقة للنوع المقر المب  قة تل المتطلبات ذات العلاقة الواردة  
ون      6-2 ل وا ومحدد، والاحتفاظ بھ لي ش ل موديل أداة قياس،  ع إصدار إعلان مطابقة خطي ل يجب ع الصا

تصة ولمدة   ات ا  سنوات من تارخ وضع الأداة  الأسواق.   10متوفرا عند الطلب من ا
   ة واحدة لدفعة د  جوز تزو ة عن إعلان المطابقة. و ا بالأسواق ب ل أداة تم وضع يجب أن تزود 

ا لمستخدم واحد.  د ش واحدة من أدوات القياس يتم تزو   تفت

   بالنقطة ا  ال المشار  ن  التعي ة  ج وافقت  فإنھ  3إذا  ا،  مسؤولي وتحت  الرقم  ،  ت  يث أن  ع  للصا يمكن 
ة المعينة ع أداة القياس.   التعرفي ل

بالنقطة   -7 ا  ال المشار  ن  التعي ة  ج وافقت  التعرفي  3إذا  الرقم  ت  يث أن  ع  للصا يمكن  فإنھ  ا،  مسؤولي وتحت   ،

يع.  ة المعينة ع أداة القياس أثناء عملية التص  ل
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 المزود:   -8

ع يمكن  امات الصا ون محددة  إن ال شرط أن ت ع وتحت مسؤوليتھ،  ا من خلال المزود، نيابة عن الصا الوفاء 
امات المزود.   بال

ددة  النقاط  ع بالوفاء بالمتطلبات ا  1-5و  2لا يجوز للمزود أن يقوم نيابة عن الصا
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 (D)نموذج المطابقة 
ودة للعملية الانتاجية   المطابقة للنوع بناء ع ضمان ا

Conformity to type based on quality assurance of the production process 

ع بتلبية المتطلبات الواردة  النقاط   -1 علن عن مسؤوليتھ   5و  2و إجراء تقييم مطابقة يقوم خلالھ الصا ضمن و و

ادة اختبارات النوع إضافة إ   ن  ش و مب املة أن أداة القياس المصنعة من قبلھ مطابقة للنوع المقر كما  ال

ذا القرار.   المتطلبات الواردة  

يع:   -2  التص

ع:    يجب ع الصا
عمل وفقا لنظام جودة موافق عليھ     أن 

ي وفقا للنقطة    ا ش ع المنتج ال  3أن تتم عمليات الفحص والتفت

ون خاضعا لعمليات رقابة مستمرة وفقا للنقطة      . 4أن ي

ودة:  -3  نظام ا

أدوات يجب    3-1 يع  تص المستخدم   ودة  ا نظام  لتقييم  ا  يختار ال  المعينة  ة  ل طلبا  يقدم  أن  ع  الصا ع 
  القياس، والذي يجب أن يتضمن:

ع، و حال تقديمھ من قبل المزود فيجب أيضا تحديد اسم وعنوان المزود.   أ   اسم وعنوان الصا

ة معينة أخرى.   ب د خطي بأن الطلب لم يقدم لدى أي ج  ع

ا.  ت يع  جميع المعلومات ذات العلاقة للأداة المراد تص

ودة.   ث اصة بنظام ا  الوثائق ا

 2-3الوثائق الفنية المشار اليھ  النقطة   ج

ذا القرار.   3-2 ودة أن يضمن مطابقة أداة القياس لمتطلبات    يجب ع نظام ا
ع   ناة من الصا ام المت ل يجب توثيق جميع العناصر والشروط والأح ة ع ش ية ومنظمة ووا بطرقة من

ھ. عليمات عمل مكتو جراءات و   سياسات و
 : افياً ومناسباً لما ي ودة يجب أن يتضمن وصفاً  ل خاص فإن نظام ا   ش

ل التنظي ومسؤوليات وصلاحيات الإدارة فيما يتعلق بجودة الإنتاج  -أ ي ودة وال داف ا  أ

أثناء    -ب ا  استخدام تم  س وال  ية  المن والإجراءات  والعمليات  ودة  ا وضمان  ودة  ا ضبط  إجراءات 

يع   التص

ا  -ت ة إجراؤ يع وتكرار عد عملية التص ا قبل وأثناء و تم إجراء  الفحوصات ال س

اص   -ث الا لات  مؤ تقارر  المعايرة،  بيانات  الفحص،  يانات  و ش  التفت تقارر  مثل  ودة،  ا لات 

ن   المعني

ودة.    -ج ة للمنتج والإدارة الفعالة لنظام ا ودة المطلو  وسائل مراقبة تحقيق ا

ان يل المتطلبات الواردة  النقطة   3-3 ودة لتحديد إذا ما  ة المعينة تقييم نظام ا  2-3يجب ع ا
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ة  عمليات التقييم، كما يجب أن يضم فرق التدقيق خب ف  لا وذو خ ون مؤ يجب ع فرق التدقيق أن ي
ذا   التقنية ولديھ معرفة جيدة  متطلبات  القياس من الناحية  مجال أداة  ة   ذوي ا واحد ع الأقل من 

  القرار. 
 .ع ارة تقييمية إ موقع الصا   يجب أن تتضمن عملية التدقيق ع ز

  ) ا  النقطة (ج) من النقطة للتحقق من  )  1-3يجب ع فرق التدقيق مراجعة الوثائق الفنية المشار إل
الفحوصات   جميع  إجراء  ع  والمقدرة  القرار،  ذا  ا   إل المشار  المتطلبات  تحديد  ع  ع  الصا مقدرة 

  اللازمة لضمان المطابقة لھ.

   عملية وقرارات  نتائج  ع  تتضمن  أن  يجب  ال  التدقيق  تائج  ب ع  الصا إبلاغ  التدقيق  فرق  ع  يجب 
  التدقيق. 

ا   3-4 افظة عل ودة المقر، وا ا  نظام ا امات المنصوص عل ع أن يتخذ جميع الاجراءات والال يجب ع الصا
ل مناسب وفعال.   ش

ا ع نظام    3-5 ات من المنوي إجراؤ غ ودة ع علم بأي  ة المعينة ال أقرت نظام ا ع إبقاء ا يجب ع الصا
ودة.    ا
   ستمر بالوفاء ودة س ان نظام ا احات المقدمة وتقرر فيما إذا  ة المعينة تقييم الاق يجب ع ا

نالك حاجة لإعادة التقييم  حال الضرورة. 2-3بالمتطلبات الواردة  النقطة ( ان    ) أو إذا 

  صا لعملية التقييم والأسباب ا والذي يجب أن يتضمن م ع بقرار ة المعينة إبلاغ الصا يجب ع ا
ا.    الموجبة لقرار

ة المعينة:  -4 عة تحت مسؤولية ا ارات المتا   ز

امل.   4-1 ل  ش ودة  ا بنظام ا امات المنصوص عل ع بالال ة وفاء الصا عة للتأكد من استمرار ارة المتا   دف ز
ة   4-2 د ا يع والفحص والتخزن، وتزو ة المعينة الوصول إ مواقع التصميم والتص ع السماح ل يجب ع الصا

ل خاص: ش ة لعمليات التقييم، و   المعينة بجمع المعلومات الضرور
ودة.   -أ  وثائق نظام ا

ن.   -ب اص المعني يانات الفحص والمعايرة وتقارر كفاءة الا ش و ودة، مثل تقارر التفت  لات ا

لنظام   4-3 ع  الصا وتطبيق  إدامة  ة  استمرار من  للتأكد  ع  الصا ع  دوري  تدقيق  إجراء  المعينة  ة  ا ع  يجب 
ع بتقرر التدقيق.  د الصا ة المعينة تزو جب ع ا ودة، و   ا

أو    4-4 فحوصات  إجراء  ا  خلال يتم  ع،  الصا إ  فجائية  ارات  ز إجراء  المعينة  ة  ل يمكن  فانھ  ذلك  إ  إضافة 
ع   فإن  الة  ا ذه  و  يح،  ل  ش عمل  ودة  ا نظام  أن  من  التأكد  دف  ا،  إجراؤ طلب  أو  اختبارات، 

ارة وتقررا عن الفحوصات والا  ع بتقرر ز د الصا ة المعينة تزو ة المعينة ا ا من قبل ا ختبارات ال تم إجراؤ
ا.   أو بناء ع طل

 علامة المطابقة والاعلان عن المطابقة: -5

بالنقطة    5-1 ا  ال المشار  المعينة  ة  ا مسؤولية  وتحت  ع،  الصا ع  علامة  1-3يجب  يت  تث والعلامة ،  المطابقة 
النوع) إقرار  ولوجية (علامة  ل    الم وذلك ع  المعينة،  ة  ل الرقم التعرفي  ا  إضافة  القرار،  ذا  ددة   ا

ذا القرار.  ادة إعلان المطابقة تل المتطلبات ذات العلاقة الواردة   ن  ش  أداة مطابقة للنوع المقر المب
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ون    5-2 ل وا ومحدد، والاحتفاظ بھ لي ش ل موديل أداة قياس،  ع إصدار إعلان مطابقة خطي ل يجب ع الصا
تصة ولمدة   ات ا  سنوات من تارخ وضع الأداة  الأسواق.   10متوفرا عند الطلب من ا

ش   ة واحدة لدفعة تفت د  جوز تزو ة عن إعلان المطابقة. و ا بالأسواق ب ل أداة تم وضع يجب أن تزود 
ا لمستخدم واحد.  د  واحدة من أدوات القياس يتم تزو

تصة عند الطلب، وذلك لمدة   -6 ات ا ع توف ما ي للوزارة أو ا سنوات من تارخ وضع الأداة    10يجب ع الصا

  الأسواق:

ا  النقطة    -أ  1-3الوثائق المشار ال

ا. 5-3المشار إليھ  النقطة المعلومات المتعلقة بالتغي   -ب و موافق عل  ، كما 

ا  النقاط   -ت ة المعينة المشار ال  . 4-4و  3-4و  5-3القرارات والتقارر الصادرة عن ا

بھ، كما يجب،   ل نظام جودة مقر تم إصداره أو  تصة ب ات ا ة معينة إبلاغ الوزارة أو ا ل ج يجب ع 
ا.  ا أو تحديد عليق ا أو  ودة ال تم رفض ل دوري أو عند الطلب، توف قائمة بأنظمة ا ش  و

 المزود:   -7

ددة  النقاط   ع ا امات الصا ع وتحت    6و   5،  5-3،  1-3إن ال ا من خلال المزود، نيابة عن الصا يمكن الوفاء 
امات المزود.  ون محددة بال شرط أن ت  مسؤوليتھ، 

    



 

MoIAT Classification: OPEN

 (H1)نموذج المطابقة 
ودة الشامل واختبارات التصميم   المطابقة بناء ع ضمان ا

Conformity based on full quality assurance plus design examination  
  
ع بتلبية المتطلبات الواردة  النقاط   -1 علن عن مسؤوليتھ   6و   2و إجراء تقييم مطابقة يقوم خلالھ الصا ضمن و و

املة أن أداة القياس المصنعة من  ذا القرار. ال  قبلھ تل جميع المتطلبات، الواردة  

يع:   -2  التص

ع:    يجب ع الصا
عمل وفقا لنظام جودة موافق عليھ     أن 

ي وفقا للنقطة    ا ش ع المنتج ال  3أن تتم عمليات الفحص والتفت

ون خاضعا لعمليات رقابة مستمرة وفقا للنقطة      . 5أن ي

 4يجب إجراء اختبار يناسب التصميم الف لأداة القياس بما يتوافق مع النقطة   

ودة:  -3  نظام ا

أدوات   3-1 يع  تص المستخدم   ودة  ا نظام  لتقييم  ا  يختار ال  المعينة  ة  ل طلبا  يقدم  أن  ع  الصا ع  يجب 
  القياس، والذي يجب أن يتضمن:

ع، و حال تقديمھ من قبل المزود فيجب أيضا تحديد اسم وعنوان المزود.   أ   اسم وعنوان الصا

ا.   ب يع  ل المعلومات ذات العلاقة بصنف الأداة المتوقع تص

ة معينة أخرى.   ت د خطي بأن الطلب لم يقدم لدى أي ج  ع

ودة.   ث اصة بنظام ا  الوثائق ا

ذا القرار.   3-2 ودة أن يضمن مطابقة أداة القياس لمتطلبات    يجب ع نظام ا
   ة ووا ومنظمة  ية  من بطرقة  ع  الصا من  ناه  المت ام  والأح والشروط  العناصر  جميع  توثيق  يجب 

ھ. عليمات عمل مكتو جراءات و ل سياسات و   ع ش

  : افياً ومناسباً لما ي ودة يجب أن يتضمن وصفاً  ل خاص فإن نظام ا   ش

ل التنظي ومسؤوليات وصلاحيات الإدارة فيما يتعلق بجودة الإنتاج  -أ ي ودة وال داف ا  أ

نة    -ب ا وفيما إذا المواصفات المب تم تطبيق المواصفات الفنية للتصميم متضمنة المواصفات القياسية ال س

ق (    ستخدم لضمان أن المتطلبات الأساسية  )،  3الم امل، إضافة للوسائل ال س ا بال لن يتم تطبيق

اص بأداة  ذا القرار ا ا باستخدام مواصفات فنية أخرى ذات علاقة.الواردة   تم تلبي  القياس س

ستخدم عند تصميم أداة    -ت ية ال س تقنيات الضبط والتحقق من التصميم والعمليات والاجراءات المن

 القياس المعنية

أثناء    -ث ا  استخدام تم  س وال  ية  المن والإجراءات  والعمليات  ودة  ا وضمان  ودة  ا ضبط  إجراءات 

يع   التص
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ا  -ج ة إجراؤ يع وتكرار عد عملية التص ا قبل وأثناء و تم إجراء  الفحوصات ال س

اص    -ح الأ لات  مؤ تقارر  المعايرة،  بيانات  الفحص،  يانات  و ش  التفت تقارر  مثل  ودة،  ا لات 

ن   المعني

ودة.   -خ ة للمنتج والإدارة الفعالة لنظام ا ودة المطلو  وسائل مراقبة تحقيق ا

ان يل المتطلبات الواردة  النقطة   3-3 ودة لتحديد إذا ما  ة المعينة تقييم نظام ا   2-3يجب ع ا
   ة  عمليات التقييم، كما يجب أن يضم فرق التدقيق لا وذو خ ون مؤ يجب ع فرق التدقيق أن ي

ة  مجال أداة القياس من الناحية التقنية ولديھ معرفة جيدة   خب ف واحد ع الأقل من ذوي ا
ذا القرار.     متطلبات 

 .ع ارة تقييمية إ موقع الصا   يجب أن تتضمن عملية التدقيق ع ز

 ) ا  النقطة (ب) من النقطة ) للتحقق من  1-3يجب ع فرق التدقيق مراجعة الوثائق الفنية المشار إل
الفحوصات   جميع  إجراء  ع  والمقدرة  القرار،  ذا  ا   إل المشار  المتطلبات  تحديد  ع  ع  الصا مقدرة 

ا.   اللازمة لضمان المطابقة ل

   تائج التدقيق ال يجب أن تتضمن ع النتائج وقرارات عملية ع ب يجب ع فرق التدقيق إبلاغ الصا
  التدقيق. 

ا   3-4 افظة عل ودة المقر، وا ا  نظام ا امات المنصوص عل ع أن يتخذ جميع الاجراءات والال يجب ع الصا
ل مناسب وفعال.   ش

ا ع نظام    3-5 ات من المنوي اجراؤ غ ودة ع علم بأي  ة المعينة ال أقرت نظام ا ع إبقاء ا يجب ع الصا
ودة.    ا
   ستمر بالوفاء ودة س ان نظام ا احات المقدمة وتقرر فيما إذا  ة المعينة تقييم الاق يجب ع ا

نالك حاجة لإعادة التقييم  حال الضرورة. 2-3بالمتطلبات الواردة  النقطة ( ان    ) أو إذا 

   صا لعملية التقييم ا والذي يجب أن يتضمن م ع أو المزود بقرار ة المعينة إبلاغ الصا يجب ع ا
ا.   والأسباب الموجبة لقرار

ة معينة إبلاغ    3-6 ل ج تصة  يجب ع  ات ا بھ،  الوزارة او ا ل نظام جودة مقر تم إصداره أو  ب
ا.  ا أو تحديد عليق ا أو  ودة ال تم رفض ل دوري أو عند الطلب، توف قائمة بأنظمة ا ش   كما يجب، و

  اختبارات التصميم -4

ا بالنقطة     4-1 ة المعينة المشار ال ع أن يقدم طلبا ل   وذلك بخصوص اختبار التصميم.   1-3يجب ع الصا
مع    4-2 المطابقة  وتقييم  الاداة  شغيل  و يع  والتص التصميم  م  ف معھ  يمكن  بحيث  ا  وا الطلب  ون  ي أن  يجب 

ذا القرار.    متطلبات 
 :   يجب ع الطلب أن يتضمن ما ي

ع.  -أ  اسم وعنوان الصا

ة معينة أخرى.   -ب د خطي بأن الطلب لم يقدم لدى أي ج  ع
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(   -ت ق  للم وفقا  الفنية  الاداة  4الوثائق  مطابقة  لتقييم  افية  الفنية  الوثائق  ون  ت ان  يجب  وال   ،(

تحدد   ان  يجب  كما  للمخاطر.  افيا  وتقييما  تحليلا  تتضمن  ان  يجب  كما  العلاقة،  ذات  للمتطلبات 

شغيل للأداة، و  يع وال غطي عمليات التصميم والتص ا، وان  ان ذلك ممكنا. المتطلبات ذات العلاقة   لما 

ل    -ث ش ا، و ، وال يجب أن تذكر أي وثائق قد تم استخدام الأدلة والوثائق الداعمة لكفاية التصميم الف

ق (  نة  الم ا من المواصفات المب ان 3خاص المتطلبات ال لم يتم تلبي لما  )،  كما يجب أن تتضمن، و

ا وفقا للمواصفات الف  ا، نتائج الفحوصات ال تم اجراؤ ات  ذلك ضرور ون  مخت نية، وال يجب أن ت

ات أخرى ولكن تحت مسؤوليتھ. ع أو أي مخت عة للصا  مناسبة تا

ة المعينة   4-3 ذا القرار، فان ع ا ة المعينة اختبار الطلب، و حال مطابقة التصميم لمتطلبات  يجب ع ا
ع، وال يجب أن تحتوي ع   ادة اختبار التصميم لصا الصا  اصدار ش

ع    اسم وعنوان الصا

 نتائج الاختبار   

ادة، إذا لزم ذلك.     شروط صلاحية الش

 البيانات اللازمة لتحديد التصميم المقر   

 . ق أو أك ادة أن تحتوي ع م مكن للش   و
دمة   ا ع جميع المعلومات اللازمة للسماح بـضبط أدوات القياس أثناء ا قا ادة وم -in)يجب أن تحتوي الش

service control)  ت ا التصميم  مع  ا  مطابق وتقييم   ،(examined design) ة بتكرار يتعلق  ما  وخصوصا   ،
(reproducibility)  :شمل ا باستخدام الادوات المناسبة، وال  ولوجية عندما يتم ضبط صائص الم  ا

ولوجية للتصميم  -أ صائص الم  ا

).   -ب مجيات، ... ا تم، ال ة لضمان عدم العبث بالأداة (ا  التداب المطلو

ارجية    -ت ا النظرة  ا  مطابق من  والتأكد  الاداة  لتمي  ة  الضرور الاخرى  العناصر  عن   visual)المعلومات 

external conformity)  .للتصميم 

ا.  -ث ان ذلك ضرور  أي معلومات خاصة للتحقق من الاداة المصنعة، إذا 

قة    -ج الم الوحدات  موافقة  لضمان  ة  الضرور المعلومات  أو    (sub-assembly)جميع  القياس  اداة  مع 

ة الأخرى.   الوحدات الم

بمتناول   ون  لي بھ  والاحتفاظ  صوص  ا ذا  تقيي  تقرر  إعداد  المعينة  ة  ا ع  ات يجب  ا او  الوزارة 
تصة    ا

عد   امل أو جزي،  ل  ش ذا التقرر  ات  بمحتو ة المعينة أن تصرح  دون الاخلال بالبنود الأخرى فإن ع ا
ع. صول ع موافقة الصا  ا

ادة لمدة   ون صلاحية الش ات لاحقة لـ   10ت ا لف مكن تجديد ا.   10سنوات من تارخ الإصدار، و ل م   سنوات ل
ادة   ش اصدار  رفض  المعينة  ة  ا ع  فان  القرار،  ذا  بھ   المتعلقة  للمتطلبات  التصميم  تلبية  عدم  حال   

نة   (Design examination certificate)اختبارات التصميم   ة المقدمة للطلب بذلك مب ا ابلاغ ا كما يجب عل
 . ل تفصي ش ب الرفض    س
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غي يطرأ ع التصميم المقر بحيث تصبح بناء عليھ غ مطابقة   4-4 ة المعينة ع علم تام بأي  يجب أن تبقى ا
بلاغ   و التحقيق،  من  مزدا  يتطلب  القياس  أداة  ع  طرأ  الذي  التغي  إذا  فيما  تحدد  أن  يجب  كما  القرار،  ذا  ل

ع بذلك.   الصا
ع   تطرأ  ال  ات  التغي بجميع  التصميم  اختبار  ادة  ش أصدرت  ال  المعينة  ة  ا إبلاغ  ع  الصا ع  يجب 
اصة  ذه القرار أو الظروف ا الاساسية   للمتطلبات  المقر وال يمكن أن تؤثر ع مطابقة الاداة  التصميم 

ادة، وال تتطلب القيام باختبارات اضافية ع ا ادة اختبار التصميم الاصلية. بصلاحية الش  لواردة  ش
تصة    4-5 ا ات  ا او  الوزارة  د  تزو معينة  ة  ج ل  ع  ا   (Notifying Authority)يجب  ل عة  التا

ن   ل دوري أو ح ش ا وذلك  ا أو الغ ا أو علق ا أو حددت مجال ا أو عدل ادات اختبار التصميم ال أصدر ش
 الطلب.

نتائج  أو  الفنية  الوثائق  أو  ادات  الش ذه  من  ة  ع  صول  ا الاخرى  المعينة  ات  ا أو  للوزارة  يحق 
ة المعينة. ا ا   الاختبارات ال أجر

ا وملف الوثائق الفنية  عديلا ا و قا ادة اختبار التصميم وم ة عن ش ة المعينة الاحتفاظ ب يجب ع ا
ادة.  اية صلاحية الش ع، وذلك ح  ا الصا   بالإضافة ا الوثائق ال قدم

ون   4-6 ا وملف الوثائق الفنية لت عديلا ا و قا ادة اختبار التصميم وم ة عن ش ع الاحتفاظ ب يجب ع الصا
تصة ولمدة  ات ا   سنوات من تارخ وضع الاداة  الاسواق. 10متوفرة فورا عند الطلب من ا

ة المعينة:  -5 عة تحت مسؤولية ا ارات المتا   ز

ة وفاء   5-1 عة للتأكد من استمرار ارة المتا امل. دف ز ل  ش ودة  ا بنظام ا امات المنصوص عل ع بالال   الصا
ة   5-2 د ا يع والفحص والتخزن، وتزو ة المعينة الوصول ا مواقع التصميم والتص ع السماح ل يجب ع الصا

ل خاص: ش ة لعمليات التقييم، و   المعينة بجميع المعلومات الضرور
ودة.   -أ  وثائق نظام ا

سابات   -ب وا التحاليل  نتائج  مثل  ودة،  ا نظام  من  التصميم  جزء  ا   د تزو تم  كما  ودة  ا لات 

 والفحوصات. 

يانات الفحص    -ت ش و ودة، مثل تقارر التفت يع من نظام ا ا  جزء التص د ودة كما تم تزو لات ا

ن.  اص المعني  والمعايرة وتقارر كفاءة الا

لنظام   5-3 ع  الصا وتطبيق  إدامة  ة  استمرار من  للتأكد  ع  الصا ع  دوري  تدقيق  اجراء  المعينة  ة  ا ع  يجب 
ع بتقرر التدقيق.  د الصا ة المعينة تزو جب ع ا ودة، و   ا

أو    5-4 فحوصات  إجراء  ا  خلال يتم  ع،  الصا ا  فجائية  ارات  ز إجراء  المعينة  ة  ل يمكن  فانھ  ذلك  ا  إضافة 
ع   فإن  الة  ا ذه  و  يح،  ل  ش عمل  ودة  ا نظام  أن  من  التأكد  دف  ا،  إجراؤ طلب  أو  اختبارات، 

ارة وتقررا عن الفحوصات والا  ع بتقرر ز د الصا ة المعينة تزو ة المعينة ا ا من قبل ا ختبارات ال تم إجراؤ
ا.   أو بناء ع طل

 علامة المطابقة والاعلان عن المطابقة: -6

بالنقطة    6-1 ا  ال المشار  المعينة  ة  ا مسؤولية  وتحت  ع،  الصا ع  والعلامة 1-3يجب  المطابقة  علامة  يت  تث  ،
ل   وذلك ع  المعينة،  ة  ل الرقم التعرفي  ا  إضافة  القرار،  ذا  ددة   النوع) ا إقرار  ولوجية (علامة  الم

ذا ا  لقرار. اداة مطابقة للمتطلبات ذات العلاقة الواردة  



 

MoIAT Classification: OPEN

ون    6-2 ل وا ومحدد، والاحتفاظ بھ لي ش ل موديل اداة قياس،  ع اصدار اعلان مطابقة خطي ل يجب ع الصا
تصة ولمدة   ات ا  سنوات من تارخ وضع الاداة  الاسواق.   10متوفرا عند الطلب من ا

ش   ة واحدة لدفعة تفت د  جوز تزو ة عن اعلان المطابقة. و ا بالأسواق ب ل اداة تم وضع يجب ان تزود 
ا لمستخدم واحد.  د  واحدة من  ادوات القياس يتم تزو

ع توف ما ي ل -7 تصة  يجب ع الصا ات ا سنوات من تارخ وضع الاداة    10عند الطلب، وذلك لمدة  لوزارة او ا

  الاسواق:

ا بالنقطة   -أ ودة المشار ال  1-3الوثائق المتعلقة بنظام ا

ا. 5-3المعلومات المتعلقة بالتغي المشار اليھ  النقطة   -ب و موافق عل  ، كما 

ا  النقاط   -ت ة المعينة المشار ال  . 4-5و  3-5و  5-3القرارات والتقارر الصادرة عن ا

 المزود:   -8

النقطة   اليھ   المشار  الطلب  تقديم  للمزود  ددة   2-4و   1-4يمكن  ا ع  الصا بمتطلبات  الوفاء  يمكنھ  كما   ،
امات 7و    6و    6-4و    4-4و   5-3و  1-3النقاط   بال محددة  ون  ت ان  شرط  مسؤوليتھ،  وتحت  ع  الصا عن  نيابة   ،

    المزود. 
  

 
  

  


